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离子色谱法测定循环冷却水中的羟基-1, 1-亚乙基二磷酸
马　剑1 , 　袁东星1 , 　官　斌 1 , 　杨　荣2 , 　葛老伟 2
(1.厦门大学环境科学研究中心 , 福建 厦门 361005;2.上海久安水质稳定剂厂 , 上海 201901)
摘要:建立了循环冷却水中羟基-1, 1-亚乙基二磷酸 (HEDP)的离子色谱检测方法。色谱柱为 IonPac AS14A阴离
子交换柱 , 流动相为 80 mmol /L NaOH水溶液 , 流速 1.0 mL /m in, 抑制型电导检测器检测。方法的线性范围为
0. 25 ～ 25m g /L,平均回收率为 102%, 检出限为 0. 1mg /L;对 0. 25m g /L和 0. 5m g /L的 HEDP标准溶液分别进行
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Abstract:1-Hydroxyethylidene-1, 1-diphosphonic acid (HEDP) is usually used as a scale and
corros ion inhib itor in recycle-cooling water for steel industry. The quick and accurate analysis
of HEDP concentration in w ater is of importance to control the inhib itor adding program. How-
ever, the common method for HEDP analysis, which determ ines the total phosphate in water
samples, may suffer the serious problem of incorrectly including degraded HEDP as the active
HEDP reagent. In th is study, the method of the determ ination ofHEDP in recyc le-cooling wa-
ter by ion chromatography w as investigated. The chrom atographic parameters, including elu-
tion and detection, were optim ized. The separation w as achieved on an IonPac AS14A column
w ith NaOH solution of80mmol /L as the e luent at a flow rate of1.0mL /m in, and the detection
was performed by a suppressed conductiv ity detection mode w ith the in jection volume of 25
μL. Themethod showed good linearity w ith in the range of 0.25 and 25 mg /L w ith an average
recovery of 102%. T he detection lim it of them ethod reached as low as 0.1mg /L. The relative
standard deviations for 0.25 and 0.5mg /L HEDP standard solutionswere 4.7% and 3.5%(n =
13), respectively. Them ethod has been applied for the determ ination ofHEDP in recycle-cool-
ing water samplesw ith the advantages of being s imple, fast, sensitive, and interference free.







酸化合物 , 在水中的逐级解离常数为:pK 1 =1.7,
pK 2 =2.47, pK 3 =7.28, pK 4 =10.29, pK 5 =11.13。




































IonPac AG14A保护柱 (50 mm ×4 mm )、 IonPac
AS14A分离柱 (250 mm ×4 mm )、GP50四元梯度
泵 、ED50电导检测器 、LC25色谱柱温箱 、ASRS-UL-
TRA 4mm自再生微膜抑制器 、25 μL样品定量环 、
Chrome leon 6.5化学工作站 。美国 M illipore公司
超纯水器。





　　HEDP标准储备溶液:精确称取 1.00 g HEDP
标样溶于1 000 mL水 ,得到 1 000 mg /L HEDP标准
储备溶液。
1. 2　色谱条件
　　流动相:80 mmol /L NaOH水溶液 , 流速 1.0









择不同浓度 和组成的流动相 (如 8 mmol /L
Na2CO3-1mmol/L NaHCO3体系及浓度分别为 25,
40, 50, 60, 70, 80, 90 mmol /L NaOH等 )进行试验 ,
发现 80 mmol /L NaOH可满足分离要求 。 NaOH
溶液浓度过高时 ,各个组分保留时间缩短 ,但分离度
降低;NaOH溶液浓度低于 80 mmol /L时 , HEDP
保留时间过长 ,色谱峰矮且拖尾。图 1为 HEDP与
几种常见阴离子的混合标准溶液的离子色谱图 ,从
图 1可以看出 HEDP与常见阴离子能达到很好的
分离 ,且 HEDP保留时间较短 ,适合快速检测 。
图 1　几种常见阴离子与 HEDP混合标准溶液的色谱图
F ig. 1　Chromatogram of common an ions
and HEDP standard
1. F - ( 2.0 m g /L ); 2. C l- ( 4. 0 m g /L ); 3. NO -2
(5. 0 mg /L);4. NO -3 (10. 0 mg /L);5. SO
2 -
4 (10.0 mg /L);6.
PO3 -4 (12. 8 mg /L);7. HEDP (2. 5m g /L).
2. 2　工作曲线 、精密度和回收率
　　取适量储备液配制成质量浓度分别为 0.25,
0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10, 25 mg /L的 HEDP标准
溶液 ,在 “ 1.2”节所述的色谱条件下 ,绘制 HEDP的
工作曲线。结果表明 , HEDP质量浓度 (CHEDP ,
mg /L)在一定范围内与峰高 (H , μS)和峰面积 (A ,
μS m in)呈良好的线性关系 ,工作曲线列于表 1。
由于循环冷却水中 HEDP的浓度一般在 10 mg /L
以下 ,故通过峰高进行定量显得更合适。根据 3倍
信噪比 ,确定方法的检测限为 0.1 mg /L;方法定量
下限为 0.25 mg /L。
　　对质量浓度为 0.25 mg /L 和 0.5 mg /L 的
HEDP标准溶液分别进行 13次平行测定 ,相对标准
偏差 (RSD)分别为 4.7%和 3.5%。
　　工业循环冷却系统一般使用自来水作为系统补
充水 ,故本实验以自来水为基底 , HEDP加标水平分
别为 0.25, 0.5, 1. 0, 2. 0, 3. 0 , 5. 0, 10 mg /L, 在
“1.2”节所述的色谱条件下测得 HEDP质量浓度
(CHEDP , mg /L)与峰高 (H , μS)的关系 ,即自来水基
底加标的工作曲线 ,列于表 1。基底加标曲线的斜
率与标准工作曲线斜率之比即为加标回收率平均
值 ,按此计算 ,本方法的加标回收率为 102%。
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表 1　测定羟基-1, 1-亚乙基二磷酸的工作曲线和线性范围
Table 1　Calibration curves and lin ear ranges of determ ination ofHEDP
　　　　　T ype Range /(mg /L) Calibration curve r2
Ca libration curve 1 0. 25 - 10 H =0. 1309CHEDP - 0. 0146 0. 9994
Ca libration curve 2 0. 5 - 25 A =0. 0502CHEDP - 0. 0321 0. 9992
Ca libration curve of tap wa ter spiked w ith HEDP standard 0. 25 - 10 (standard added) H =0. 1336CHEDP - 0. 0131 0. 9996
H:peak he ight, μS;A:peak area, μS m in;CHEDP:m ass concentra tion of HEDP, m g /L.
2. 3　样品分析
　　循环冷却水样分别取自上海 、南京 、张家港三地






















1 a steel factory in Shangha i 4. 38
2 a steel factory in Nanjing 1 ND
3 a steel factory in Nanjing 2 ND
4 a steel factory in Nanjing 2 3. 80
5 a steel factory in Nanjing 3 ND
6 a steel factory in Nanjing 3 ND
7 a steel factory in Nanjing 3 7. 90
8 a steel factory in Nanjing 4 0. 81
9 a steel factory in Nanjing 4 12. 6
10 a steel factory in Nanjing 5 0. 75
11 a steel factory in Nanjing 5 ND
12 a steel factory in Zhang jiagang 0. 93
ND:not de tected.
图 2　某钢厂循环冷却水样的色谱图
F ig. 2　Chromatogram of a typicalwater
samp le from a steel fac tory
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